日　付：　　　　年　　月　　日
電子線用データシート
施　　設　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　
担　　当　　者：　　　　　　　　　　
放射線照射装置：　　　　　　　　　　　　　　　　　
　エネルギー　：　　　　　　　　　　　　　MeV  (治療にご使用のエネルギー全て)
○電子線の線量校正

・現在の測定プロトコル

□標準測定法01　□標準測定法86　□その他（　　　　　　　　　　　）

・現在のプロトコルへの変更時期
　　　　年　　月頃、現在のプロトコルに変更。（わかる範囲内で結構です）
・セットアップ法

□SSD法：　　　　cm　□その他（　　　　　）：　　　　cm

　　基準照射野：　　　cm × 　　　cm
・校正時に1 MU = 1 cGy としている深さ
□ピーク深d max　□校正深(d c=0.6×R50－0.1)　□その他　　　g/cm-2
・電離箱線量計

□平行平板形　□指頭形

メーカー名　　　　　　　　　型番　　　　　　　シリアル番号　　　　　.
・電位計モデル
メーカー名　　　　　　　　　型番　　　　　　　シリアル番号　　　　　.
・電位計の使用電極電位　　　　　　　V

　　校正時極性：□プラス　□マイナス

・校正時の極性効果補正

　　□あり　□なし
・ファントム

□水ファントム
固体ファントム：
□Mix DP　□Tough Water　□Solid Water
□その他のファントム：　　　　　　　.
・フルエンスの補正（個体ファントム使用時）
□補正している　（フルエンススケーリング係数hpl：　　　　　　）

□補正していない

□その他　　　　　　　　　.
・標準コーンサイズ
□10cm×10cm　□15cm×15cm　□20cm×20cm　□その他　　　　　
Table 1: 現在、貴施設で治療に使用している電子線の公称エネルギーとそのエネルギーに対する電離量半価深I50、校正深dc＊1、最大深dmax＊2、校正点dcでの線量（Dose/MU）をそれぞれ記入して下さい。ただし、セットアップ条件はSSD :100cm、照射野サイズは、10cm×10cmとして下さい。
（＊1：校正深は、0.6×R50-0.1より求めた値、＊2：最大深は、測定により求めた値）
	エネルギー

(MeV)
	電離量

半価深I50
(g cm-2)
	吸収線量

半価深R50
(g cm-2)
	校正深

dc
(g cm-2)
	最大深

dmax
(g cm-2)
	校正点dc
での線量
(Dose/MU)
	DMU (dmax)
の線量
(Dose/MU)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




































































